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	高效液相色谱仪
	2489-e2695
	现状：
紫外检测器峰面积异常。
	维修内容：（根据现场检查情况）
1.更换主板。
2.更换光栅。
3.更换M1反光镜。
	仪器可正常启动，峰面积可达正常值，保留时间稳定，基线噪声正常。
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